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SYFTE 
Variant av Kongorött. Visualisera, genom färgning, bindvävstrådar i histopatologiska preparat    

 - undantag elastiska trådar. 

FÖRBEREDANDE BEHANDLING

Formalinfixerat  paraffininbäddat material - 3µm snitt.

Färgningstid: 1 timme 10 minuter
KONTROLLER
Kontroll mot bild
ANMÄRKNINGAR

· Färgningstid 62 min.
· Viktigt med 10 min. i rinnande vatten innan siriusrött
· Färgerna byts enligt nedan, övriga vätskor byts varje dag

UTFÖRANDE

	1. Xylén
	2 x 3 min

	2. Etanol 99,9 %
	3 min

	3. Etanol 95 %
	3 min

	4. Rinnande kranvatten
	10 min

	5. Siriusrött-arbetslösning
	20 min

	6. Kranvatten
	2 x 10 sek

	7. Mayers hematoxylin
	10 min

	8. Rinnande kranvatten
	3 min

	9. Etanol 95 %
	10 sek

	10. Etanol 99,9 %
	30 sek

	11. Xylén      
	2 x 3 min

	12. Montera i Tissue Tek monteringsmaskin
	


KEMIKALIER/SUBSTANSER – enligt  kemikalieförteckning -  KH2.1
Siriusrött, F3BA -

Pikrinsyra lösning 2 % - läs varningstexten
Mayers htx-färdigköpt
Xylén – hälsoskadlig

Etanol 95 % och 99,9 % – mycket brandfarlig
REAGENSBEREDNINGAR
Siriusrött-arbetslösning:
0,1 g siriusrött F3BA löses i 100 ml 2 % pikrinsyrelösning. Byt använd lösning efter 1 månad
Mayers Hematoxylin:

Köps som färdig lösning – Oanvänd lösning är hållbar i 18 månader.
Byt använd lösning efter 1 månad
HÄLSO- OCH MILJÖASPEKTER

Avfall:

Xylén: häll i vask avsedd för xylénavfall.

Etanol: häll i vask avsedd för etanolnavfall

Siriusrött-pikrinsyrelösningen lämnas till miljöavfall i flaska innehållande 3 % NaOH.
Mayers htx hälls i vasken.
Hälso- och miljöaspekter: se säkerhetsdatablad för respektive kemikalie.

RESULTAT
Eosinofila leukocyter, amyloid, elastin och keratin färgas djuprött.
Cellkärnor färgas blå.
Glomeruli och tubuli i njurarna samt retrikeltrådar och kapillärstroma färgas skarpt rött.
Även i levern blir retikulin och kollagen skarpt färgat.
Mikroskopkontrollera och anteckna resultatet på loggblad: ”Loggblad- manuella färgningar”

Anteckna + för godkänd färgning. Anteckna – för underkänd färgning. Orsak och åtgärd för

underkänd färgning antecknas också på loggbladet

UTRUSTNING
TissueTek  monteringsmaskin
VERIFIERING
Metoden lokalt modiferad på Kliniskt Patologi och Cytologi – okänt datum.
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